/£ 47 — ABESLANG SARTNAMESI

En az2*14 cm ebadinda ,kutuplar: oval hastaya zarar vermeyecek sekilde 100 liik
kutularda olmahdir.

ot/ /5~ AERATOR BASLIGI (BILYELi PUSH BUTON)

1. Anahtarsiz Frez degistirme sistemi olmalidur.
2., Iki delikli direkt borden baglantili olmalidir.
3. Etkin sogutma sistemi olmalidir.

Yiiksek torkta ve temiz kafa sistemi olmalidir.
135 °C ‘de Sterilize edilebilmelidir.

Azami hiz1 350.000 d/dk olmalidar.

Cikis glicti en az 13 W. Olmalidur.

Uzerinde seri numarasi bulunmalidir.

9. Bagliklar en az iki (2) y1l garanti kapsaminda olmalidir.
10)Orjinal ambalajinda olmalidir.

11)CE standartlarina uygun olmalidir.

12)Isikl (fiber optik) tip olmalidir.
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/ ra Ao/ F -. AERATOR YAGI

1)Her marka aeratér, mikromotor ve piyasemenler i¢in uyumlu sprey basliklar
olacak.

2)En az 500 ml. olacak

3)Uzerinde CE belgesi olacak

4)Avrupa mengeli olacak .

5)Numunesi goriilecek
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—ra Nor /B ~ AGIZ SPATULU
1) Paslanmaz gelik olmali,steril edilebilmelidir.
2) Cift tarafli olmalidir.
3) Kullanimi kolay ve polisaj1 diizgiin olmalidir.
4) Spatiillerin genislikleri ve kahnhklarl deglslk ebatlarda komisyonca segilecektir.

ot i # P AGIZ BAKIM SETI

En az 10 adet sosyum bikarbonath temizleme cubugu, 1 adet alkolsiiz hidrojen peroksit
solisyonu, 1 adet enaz 15mm nemlendirici krem 1 adet pilastik tas olmahidir.






